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Ziel dieser Studie war die Entwicklung einer rein meta-
physa¨r verankernden Schenkelhalsprothese. Um auf eine
Fixierung am Trochanter major zu verzichten, sollte die
einfallende Kraft gleichma¨ßig an mo¨glichst vielen Punk-
ten u¨bertragen werden. Mittels Computersimulation zeig-
te sich ein Implantat mit einem Zentralzylinder und 16
entlang einem Gewinde verlaufenden Prothesensta¨ben
als geeignete Lo¨sung. Zur Bestimmung der Prima¨rstabi-
lita¨t wurden 14 frisch gefrorene Leichenfemura ver-
wendet. Fu¨r die Implantation wurde ein spezielles
Instrumentarium entwickelt, um die Prothese ohne Dar-
stellung des Trochanter major zentriert in den Schenkel-
hals einzubringen. Fu¨r die Versuche kamen 2 Prototypen,
ein Titan- und ein CoCrMo-Modell, zur Anwendung. Zur
Messung der Micromotions am medialen proximalen
Femur wurde eine sinusfo¨rmige dynamische Belastung
zwischen 300 und 1700 N bei einer Frequenz von 1 Hz
aufgebracht. Bei der neutralen Einstellung von 168
Adduktion und 98 Antetorsion ergaben sich durchschnitt-
lich 119 mm. Trotz dieser guten in vitro Prima¨rstabilita¨t
kann es bei klinischer Anwendung durch das zirkula¨re
Ausschneiden des Schenkelhalses zu Osteonekrosen
und Fru¨hlockerungen kommen. Aus diesem Grund mu¨s-
sten noch Tierversuche weitere Erkenntnisse erbringen.
Schlu¨sselwo¨rter: FEM-Analyse; Leichenfemura; Micro-
motions; Prima¨rstabilita¨t; Schenkelhals.
Abstract
The aim of our study was to develop a femoral compo-
nent for total hip arthroplasty that would exclusively
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anchor in the metaphysis of the femoral neck. To forego
trochanteric fixation, the load needs to be transferred to
the metaphysis at as many points as possible. A com-
puter simulation model suggested that an implant with a
central cylinder and 16 rods aligned along a thread would
be the preferable solution. To evaluate primary implan-
tation stability, 14 fresh frozen cadaver femora were
used. A special instrument set was developed to allow
for centered implantation of the prosthesis without the
need to dissect the greater trochanter. For our tests, we
used two prototype implants: one made from titanium
and the other from a CoCrMo alloy. For the measurement
of micromotions at the medial proximal femur, sinusoid
dynamic loading with a force between 300 N and 1700
N and a frequency of 1 Hz was employed. In a neutral
position of 16 degrees adduction and 9 degrees ante-
torsion, the average micromotions measured were
119 mm. Despite these convincing in vitro results with
regards to primary stability, circular cut-out of the
implant, followed by aseptic osteonecrosis, loosening
might still occur in a clinical situation. Animal experi-
ments are therefore required to further evaluate this new
implant design.
Keywords: cadaver femur; femoral neck; finite element
method (FEM) analysis; micromotions; primary stability.
Einleitung
In der Hu¨ftendoprothetik stellen die ,,schenkelhalserhal-
tenden‘‘ Endoprothesen mit rein metaphysa¨rer Veranke-
rung eine Minderheit dar. Trotzdem hat dieses Konzept
durch eine geringere Knochenresektion, eine weitgehend
unvera¨nderte Gelenkgeometrie und eine anatomisch und
biomechanisch gu¨nstige U¨bertragung der Hu¨ftresultie-
renden eine Reihe von Vorteilen w15, 17x. Beispielsweise
kann bei einer no¨tigen Wechseloperation eine komplika-
tionslose Implantation einer herko¨mmlichen Hu¨ftprothese
(einer Prima¨rimplantation vergleichbar) durchgefu¨hrt wer-
den. Daraus ergibt sich auch die Indikation zur Verwen-
dung dieser Prothesenarten bei Patienten unter 60
Jahren.
Die metaphysa¨ren Femurkopfprothesen, zu welchen
auch die hier untersuchte Biegestabprothese za¨hlt, stan-
den am Beginn der Hu¨ftendoprothetik. Zu den bekann-
testen Modellen in den 40er Jahren za¨hlte neben der
Prothese der Bru¨der Judet w12x auch eine Variante von
Thomson w21x. Da die Langzeitergebnisse durch den
starken Abrieb der verwendeten Acrylko¨pfe nicht u¨ber-
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Abbildung 1 Die Biegestabprothese.
Abbildung 2 Mittels Stangenparallelogramm am Schenkelhals
zentriertes Zielgera¨t mit Osteotomieaufsatz.
zeugten, wurde lange Zeit diese Verankerungsmethode
nicht mehr verwendet w9x.
Erst die Druckscheibenprothese von Huggler und
Jakob w10x brachte es ab 1978 zu ansprechenden Lang-
zeitergebnissen w11x. Um das Problem der sehr kurzen
Verankerungsstrecke bei rein metaphysa¨rer Einbringung
zu reduzieren, verfu¨gt diese Prothese u¨ber eine am Tro-
chanter major fixierte Lasche. Als nachteilig haben sich
aber ha¨ufig auftretende chronische Schmerzzusta¨nde am
Trochanter erwiesen w7x. Um dieses Problem zu vermei-
den, wurden in den letzten Jahren sogenannte ,,Kurz-
schaftprothesen‘‘ wie z.B. die MAYO, die Metha oder die
ESKA CUT Prothese entwickelt w14, 20x. Somit kamen
nur noch wenige ,,reine‘‘ Schenkelhalsprothesen, wie z.B.
die ESKA-Schenkelhals- w18x und die Spiron-Prothese
w4x, in der letzten Zeit auf den Markt. Die Implantation
der Schenkelhals- und Kurzschaftprothesen kann in der
Regel minimal-invasiv mit allen bekannten Zugangswe-
gen erfolgen.
Das Ziel bei der Entwicklung der Biegestabprothese
war, eine reine metaphysa¨re Verankerung ohne Fixierung
am Trochanter major zu erreichen. Nach Realisierung
eines solchen Modells sollte mit dieser Studie durch die
Bestimmung der Prima¨rstabilita¨t eine Aussage u¨ber die
klinische Verwendbarkeit dieses neuartigen Implantats
getroffen werden. Daru¨ber hinaus sollte ein spezielles
Instrumentarium entwickelt werden, welches eine im
Schenkelhals zentrierte Implantation ohne Darstellung
des Trochanter ermo¨glicht.
Material und Methode
Um gema¨ß der Zielsetzung auf eine Fixierung am Tro-
chanter major zu verzichten, ist es erforderlich, die Hu¨ft-
resultierende an mo¨glichst vielen Punkten gleichma¨ßig
auf den Schenkelhals zu u¨bertragen. Mittels Computer-
simulationen ergab sich bei der Entwicklung der Biege-
stabprothese als beste realisierbare Variante ein
Zentralzylinder mit 16 im Verlauf eines Gewindes
angeordneten Sta¨ben, welche die Belastung auf die
metaphysa¨re Kortikalis gleichma¨ßig u¨bertragen (siehe
Abbildung 1). Fu¨r diese Studie wurden Prototypen mit
einem Durchmesser von 3 cm hergestellt. Zur axialen
Rotationssicherung des Implantats sind die Sta¨be sen-
krecht zur Schaftachse angeordnet und verfu¨gen selbst
u¨ber keine Gewindesteigung.
Die Sta¨be haben eine 5 mm dicke Basis, welche sich
zur 1 mm du¨nnen Spitze hin ausdu¨nnt. Diese Form hat
in einer weiteren Computersimulation eine gleichma¨ßige
Kraftu¨bertragung auf das kno¨cherne Lager gezeigt.
Im Laufe dieser Studie kamen bei den Versuchen zur
Bestimmung der Prima¨rstabilita¨t zwei verschiedene
Modelle der Biegestabprothese zur Anwendung. Der 1.
Prototyp bestand aus einer CoCrMo Legierung nach ISO
5832-6, der bei klinischer Anwendung mit einer ,,Plasma-
porous‘‘ Beschichtung versehen werden soll. Als 2. Pro-
totyp kam eine Titan-Prothese zur Anwendung.
Insgesamt wurden zur Bestimmung der Prima¨rstabilita¨t
14 frisch gefrorene Leichenfemura verwendet. Als Vor-
raussetzung musste der Durchmesser des Schenkelhal-
ses mindestens 3 cm betragen, da die Prototypen nur in
dieser Gro¨ße zur Verfu¨gung standen. Vergleichbar ande-
ren Arbeiten w8, 19x wurden die Knochen nach der
Gewinnung direkt eingefroren und bei -208 C bis zur Ver-
suchsdurchfu¨hrung gelagert. Das Durchschnittsalter der
Spender betrug 63,3 Jahre.
Fu¨r eine korrekte Implantation muss die Biegestabpro-
these zentriert im Schenkelhals platziert werden, damit
alle Prothesensta¨be in der metaphysa¨ren Kortikalis
gleichma¨ßig zu liegen kommen. Um dies ohne Darstel-
lung des Trochanter major zu erreichen, war es notwen-
dig, ein neuartiges Implantationsinstrumentarium zu
entwickeln. Als beste Lo¨sung hat sich ein Zielgera¨t erwie-
sen, welches u¨ber ein Stangenparallelogramm am
Schenkelhals fixiert wird (siehe Abbildung 2). Mit diesem
ist es auch mo¨glich, den CCD-Winkel der Biegestabpro-
these je nach Bedarf einzustellen. Bei sa¨mtlichen Implan-
tationen wurde ein CCD-Winkel von 1358 eingestellt. An
dem Zielgera¨t kann durch einen Osteotomieaufsatz der
Femurkopf senkrecht zur Implantationsachse abgetrennt
werden und durch eine Fu¨hrung der Bohrkanal fu¨r den
Zentralzylinder zentriert angelegt werden.
Nach Ausschneiden des kortikalen Lagers der Prothe-
sensta¨be mit einem speziellen Gewindeschneider wurde
zum Abschluss der Implantation die Biegestabprothese
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Abbildung 4 Versuchsaufbau in Antetorsionsstellung mit
Wegaufnehmer.
Abbildung 3 Ro¨ntgenbild ap und seitlich der implantierten
Biegestabprothese.
eingedreht. Bei allen Versuchen wurde ein Standard
Keramikkopf La¨nge ,,M‘‘ mit einem 12/14er Konus und
einem Durchmesser von 28 mm verwendet. Nach erfol-
greicher Implantation wurden alle Pra¨parate in 2 Ebenen
zur Dokumentation gero¨ntgt (siehe Abbildung 3).
Zur Bestimmung der Prima¨rstabilita¨t wurden alle Pra¨-
parate gema¨ß den Arbeiten von Bergmann et al. w1–3x
mit einem Winkel von 168 bei einer Antetorsion von 98 in
einen Pru¨fko¨cher eingebettet. Es wurden 14 dynamische
und anschließend 13 statische Belastungsversuche
durchgefu¨hrt.
Bei den statischen Belastungsversuchen wurde an
einer Pru¨fmaschine (Zwick Typ 7025/3, Zwick, Ulm,
Deutschland) mit einem konstanten Vorschub von 3
mm/min die Kraft bis zum Versagen des Implantats
gesteigert. Zur Durchfu¨hrung der dynamischen Bela-
stungstests wurden die eingebetteten Pra¨parate in eine
hydraulische Pru¨fanlage der Marke MTS (Modell 407,
MTS Systems, Berlin, Deutschland) eingespannt (siehe
Abbildung 4). Gema¨ß den Ergebnissen von Bergmann et
al. w3x und Davy et al. w6x wurde eine sinusfo¨rmige Belas-
tung mit einer Amplitude von 300–1700 N (entsprechend
dem 0,5 bis 2,5 fachen des Ko¨rpergewichts) bei einer
Frequenz von 1 Hz an 8 Pra¨paraten u¨ber mindestens 14
Stunden (mindestens 50000 Zyklen) angelegt. Diese Zeit
entspricht bei einer durchschnittlichen postoperativen
Belastung von 1 Stunde/Tag den ersten 2 Wochen bis
zur beginnenden ossa¨ren Integration.
Um die verschiedenen Ergebnisse der Forschungs-
gruppe um Bergmann w1x noch besser zu simulieren,
wurden Zusatzuntersuchungen durchgefu¨hrt. Hierbei
erfolgten an 6 Pra¨paraten jeweils 2, mindestens zwei-
stu¨ndige (ca. 7000 Zyklen) Belastungen unter Variation
des Krafteinfallswinkels um je 108 in 4 Richtungsvarian-
ten (Antetorsion, Retrotorsion, Abduktion, Adduktion).
Wa¨hrend der dynamischen Belastungsversuche wur-
den die Relativbewegungen zwischen Prothese und
Knochen gemessen. Mit diesen ,,Micromotions‘‘ ko¨nnen
gema¨ß den Erkenntnissen von Pilliar et al. w16x, Ka¨rrholm
et al. w13x und Wirtz et al. w22x eine gute Vorhersage u¨ber
das kno¨cherne Einwachsverhalten des Implantats getrof-
fen werden. Fu¨r die am Anfang und am Ende der
Versuche durchgefu¨hrten Messungen wurde ein Wegauf-
nehmer (Marke HBM Typ W1T3), vergleichbar den Arbei-
ten von Gebauer et al. w8x, am medialen proximalen
Femur fixiert und auf den Prothesenkopf ausgerichtet. An
dieser Stelle ist mit den ho¨chsten Relativbewegungen zu
rechnen. Eine weitere Messung weiter distal im Schaft-
bereich wa¨re nicht sinnvoll, da die Prothese dort nicht
mehr verankert ist. Mit diesen gewonnenen Daten war es
ebenfalls mo¨glich, das Nachgeben der Prothese im
Knochenlager im Verlauf des gesamten Versuchs zu
berechnen.
Ergebnisse
Bei den 14 Implantationen kamen sechsmal der 1. und
achtmal der 2. Prototyp der Biegestabprothese zum
Einsatz.
Von den 14 dynamischen Belastungsversuchen konnte
nur einer nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Hierbei
handelte es sich um einen stark osteoporotischen
Femurknochen, dessen Schenkelhals bei Steigerung der
Belastungsschu¨be u¨ber 1000 N nachgab. Bei den u¨bri-
gen Versuchen waren keine Vera¨nderungen an den
Knochen oder den Prothesen aufgetreten. Auch bei
sa¨mtlichen dynamischen Zusatztests mit Variation des
Krafteinfallswinkels kam es zu keinen Scha¨den an den
Pra¨paraten.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek der LMU Muenchen
Angemeldet | 129.187.254.47
Heruntergeladen am | 18.11.13 10:50
A. Fottner et al.: Die Biegestabprothese 349
Article in press - uncorrected proof
Tabelle 1 Durchschnittlich gemessene Micromotions der dynamischen Versuche.
Micromotions am Micromotions am Nachgeben der Prothese
Beginn des Versuchs Ende des Versuchs wa¨hrend des gesamten
(in mm) (in mm) Versuchs (in mm)
Normalstellung (ns7) 119 111 100
Abduktionsstellung (ns3) 158 145 173
Adduktionsstellung (ns3) 88 93 25
Antetorsionsstellung (ns3) 113 118 59
Retrotorsionsstellung (ns3) 139 135 74
Die durchschnittlich gemessenen Relativbewegungen
(Micromotions) der 14-stu¨ndigen Versuche in Mittelstel-
lung sowie der Tests in den 4 Variationseinstellungen sind
aus Tabelle 1 ersichtlich.
Bei den 13 statischen Versuchen zur Bestimmung der
Prima¨rstabilita¨t ergab sich ein Gesamtdurchschnitt der
maximalen Belastung von 5390 N, oder etwa dem sie-
benfachen des Ko¨rpergewichts, bei einem Mindestwert
von 3540 N und einem Maximum von 9100 N. Dieser
Betrag setzt sich aus einem Mittelwert von 5963 N bei
dem 1. und 4816 N bei dem 2. Prototyp zusammen
(mittels T-Test nicht signifikant 0,09). Als Scha¨digung bei
diesen extremen Belastungen kam es bei drei Pra¨paraten
zu einer deutlich sichtbaren Verletzung des kno¨chernen
Lagers. Bei zwei Titanprototypen kam es zum Abbruch
von Prothesensta¨ben, und bei zwei Prothesen aus
CoCrMo kam es zu einer Verbiegung von einzelnen
Sta¨ben.
Diskussion
Als grundlegendes Resultat dieser Studie wurde die
Implantierbarkeit der Biegestabprothese ohne Darstel-
lung des Trochanter major erreicht. Mit den statischen
Belastungsversuchen konnte gesichert werden, dass die
Biegestabprothese weit mehr als den normalen physio-
logischen Beanspruchungen des zwei- bis dreifachen
Ko¨rpergewichts gewachsen ist. Der Mindestwert und der
Mittelwert der erzielten Maximalbelastung liegen mit dem
Fu¨nf- bzw. Siebenfachen des Ko¨rpergewichts in einem
Bereich, der nur bei Stu¨rzen und anderen extremen Bela-
stungen gemessen wird w1, 3x.
Die 14-stu¨ndigen Dauerbelastungsversuche gema¨ß
den Messdaten von Bergmann et al. w1, 3x verliefen eben-
falls erfolgreich. Mit den gemessenen Micromotions la¨sst
sich die Osteointegration noch besser vorhersagen. Die
dabei entscheidende Relativbewegung am Anfang des
Versuchs liegt mit einem Durchschnittswert von 119 mm
unterhalb der von Pillar et al. w16x und Wirtz et al. w22,
23x festgesetzten Grenze von 150 mm. Da hierbei der
absolut sichere Wert von 28 mm laut Pillar et al. w16x und
40 mm laut Burke et al. w5x (welchen nur zementierte
Hu¨ftprothesen erreichen) u¨berschritten wird, sollte bei
einer klinischen Erprobung fu¨r die erste postoperative
Phase eine Teilbelastung eingehalten werden.
Bei den dynamischen Zusatzversuchen kam es nur in
der Abduktionsstellung mit durchschnittlichen Micro-
motions von 158 mm zu einem U¨berschreiten des
Schwellenwertes. Dies la¨sst sich durch den absichtlich
unphysiologischen Krafteinfallswinkel von 68 und die
damit verbundenen versta¨rkten Hebelkra¨fte erkla¨ren. Ent-
sprechend dazu trat in der Adduktionsstellung bei ei-
nem Krafteinfallswinkel von 268 mit 88 mm die geringste
Relativbewegung auf. Auch bei den zusa¨tzlich auftreten-
den Torsionskra¨ften bei Variation des Antetorsionswin-
kels wurde der Schwellenwert von 150 mm nicht
u¨berschritten. Somit mu¨sste die Biegestabprothese auch
aufgrund des gewindefo¨rmigen Designs Torsionsbela-
stungen, wie sie zum Beispiel beim Aufstehen aus einem
Stuhl auftreten, ebenfalls gut gewachsen seien.
Ein Vergleich der Micromotions mit den Ergebnissen
herko¨mmlicher Hu¨ftprothesen stellt sich aufgrund der
kurzen metaphysa¨ren Kraftu¨bertragung sehr schwierig
dar. Zudem gibt es bis heute keinen Standard fu¨r die Pru¨-
fung der Prima¨rstabilita¨t von Hu¨ftimplantaten in humanen
Femurpra¨paraten. Somit sind die Ergebnisse der ver-
schiedenen Studien aufgrund der unterschiedlichen Pru¨f-
parameter und Pru¨fanordnungen nur sehr eingeschra¨nkt
vergleichbar. Allgemein kann hier nur eine Auswertung
des Kenntnisstandes von Wirtz et al. w22x angefu¨hrt
werden, welche fu¨r konventionelle zementfreie Prothe-
senscha¨fte eine durchschnittliche Relativbewegung von
120 mm bis 200 mm bei vergleichbaren Belastungen
gezeigt hatte. In diesem Zusammenhang liegen die
durchschnittlich gemessenen Micromotions von 119 mm
der Biegestabprothese im unteren Normbereich.
Zusammenfassend wa¨ren durch die gute Prima¨rstabi-
lita¨t der Biegestabprothese die Voraussetzungen fu¨r eine
klinische Erprobungsphase gegeben. Da sich in den
durchgefu¨hrten Versuchen der Prototyp aus einer Co-
CrMo Legierung als leicht u¨berlegene Variante heraus-
gestellt hat, sollte hierbei dieser zum Einsatz kommen.
Um die Prothese bei allen Patienten einsetzen zu ko¨nnen,
wa¨re es hierbei notwendig, Implantate mit unterschiedli-
chem Umfang bereitzustellen.
Aufgrund der Ergebnisse in vitro sollten eine Osteoin-
tegration und eine ansprechende Standzeit der Biege-
stabprothese mo¨glich sein. Bei einer Lockerung mu¨sste
der Schenkelhals osteotomiert und ein herko¨mmlicher
Prothesenschaft implantiert werden. Ein Wechsel auf eine
Schenkelhals- oder Kurzschaftprothese ist aufgrund der
radia¨r eingebrachten Prothesensta¨be nicht mo¨glich. Falls
eine Explantation bei osteointegrierter Biegestabprothe-
se, wie beispielsweise bei einer Protheseninfektion,
notwendig ist, mu¨sste auf der Ebene der kaudalen Pro-
thesensta¨be (siehe Abbildung 3) osteotomiert und die
Prothese mit Schenkelhals entfernt werden.
Ein Problem, welches mit einer in vitro Studie nicht
untersucht werden kann, ist die kritische vaskula¨re Ver-
sorgungslage des proximalen Femurs. Da bei der Implan-
tation der Biegestabprothese der Schenkelhals u¨ber zwei
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Windungen hinweg bis auf die Kortikalis zirkula¨r her-
ausgeschnitten wird, ist bei einer klinischen Verwendung
ein hohes Risiko fu¨r die Entwicklung von Osteonekrosen
zwischen den Prothesensta¨ben gegeben. Als Folge ka¨me
es durch das Nachgeben des Knochenlagers zu einer
Fru¨hlockerung. Um dieses Problem na¨her zu untersu-
chen, ko¨nnte eine Reihe von Tierversuchen weitere
Erkenntnisse bringen.
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